
外マイク耳あな型外マイク耳あな型耳あな型耳あな型

電池の入れ方・出し方

補聴器の着け方・外し方

耳あな型補聴器
簡単ガイド
取扱説明書

①
（平らな面）

＋極

－極
（山のある面）

電池のテープをはがして、1分
程度経過してからご使用くだ
さい。

②

耳あか掃除ブラシ先端の磁石
に＋マークのついている面を
つけ、そっと持ち上げてくださ
い。

③

補聴器の電池ケースにまっす
ぐ入れてください。耳あか掃除
ブラシを横にスライドさせ、電
池から引き離してください。

① ②

ベントもしくはテグスの位置が
補聴器の下側になる向きで、3
本の指で補聴器をつまみます。

音の出口側を耳の穴に入れ、補聴器
を矢印の方向（前から後ろ）へ少しね
じりながら、耳にピッタリと収まるま
で押し込んでください。

① ② ③

人差し指を上、親指を
下にし、マイクが上を向
くようにシェルを持ち、
補聴器が耳の入口に
おさまるまでやさしく
押し込んでください。

補聴器が耳の入口に
おさまるまでやさしく
押し込んでください。
マイクチューブを耳の
形状に沿わせて装着し
てください。

補聴器が正しく装着さ
れると上図のようになり
ます。もしマイクチュー
ブが耳を刺激するようで
したら、お買い求めの販
売店にご相談ください。
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日ごろのお手入れ

注意・禁止事項補聴器の保管について
補聴器はいつも乾燥した状態にしておいて
ください。補聴器は汗や湿気に弱いため、
装用後は必ず、乾燥ケースに一晩入れてお
いてください。この時、必ず電池を抜いてく
ださい。※電池を乾燥ケース内に入れると、電池寿
命が極端に短くなる可能性があります。

① 毎日のお手入れ
ご使用後は、付属の耳あか掃除ブラシで耳あかを取り除き、クリーニングクロス又はティッシュペーパーなどで油分や湿気
を拭き取ってください。

音の入口 音の出口 ディンプルシェル マイクチューブ

※ 耳あかが補聴器本体に入りこまないように、必ず清掃面を下に向け
て掃除してください。

シェル表面に残った耳
あかなどを耳あか掃除
ブラシで取り除いてく
ださい。

② 耳あかガードの
交換

通常のフィルタの掃除で取
りきれないほど耳あかガー
ドの網目がふさがってきた
ら、必要に応じて交換してく
ださい。
詳細についてはお買い求
めの販売店にご相談くださ
い。

注 意

（1）  乾燥剤を焼いたり、電子レンジで温めたりなどして、再利用しないで
ください。乾燥剤の色が変わったら新しいものと交換してください。

（2）  乱暴な扱い方は補聴器の故障の原因となります。床など固い面に
落とさないでください。

禁 止

（1）  補聴器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、
絶対に避けてください。

（2）  シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避け
てください。

（3）  補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを使
わないでください。また、直射日光に長時間さらさないでくださ
い。外部変形及及び外部変色、内部損傷や焼失の原因となります。
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