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コントロールアプリ™対応モバイル端末

コントロールアプリ™の入手方法

コントロールアプリ™は無料でダウンロード可能です。ご利用のモ
バイル端末を使って、App StoreまたはGoogle Playにアクセスし、

「ReSound Control」を検索してください。「入手」をタップし※、
続いて「インストール」をタップし、ご利用のモバイル端末にダウン
ロードしてください。

※お使いの端末によって異なります。

コントロールアプリ™は以下のモバイル端末に対応

携帯ユナイト™Ⅱ

コントロールアプリ™をご利用
になるには、リサウンドのスマー
ト補聴器又はワイヤレス補聴器
と携帯ユナイト™Ⅱが必要とな
ります。 

◦iOS7以降を搭載したiPhone、iPad および iPod touch
◦バージョン2.3.5以降を搭載したAndroid™ スマートフォン

最新の対応端末についての情報はApp StoreまたはGoogle Playでご
確認ください。

ANDROID APP ON
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モバイル端末と携帯ユナイト™Ⅱのペアリング

携帯ユナイト™Ⅱが充電されていることをご確認くだ
さい。銀色のカバーを外して電源をオンにし、モバイ
ル端末の電源もオンにしてください。

モバイル端末上のBluetooth接続画面を開いてくだ
さい。例えば、モバイル端末の「設定」から入ることが
できます。バージョンや機種によって表示が異なる場
合がありますので、各端末の取扱説明書などでご確
認ください。

モバイル端末のBluetoothがオンになっていることを
確認し、ペン先などを使って携帯ユナイト™Ⅱの背面
にある青いボタンを1度押してください。携帯ユナイ
ト™Ⅱは120秒間のペアリングモードに入ります。 

モバイル端末側でBluetooth機器の検索を行って
ください。自動で表示される場合もあります。検索
されたBluetooth機器リストの中から「Hearing Aid 
Phone」を選択してください。

モバイル端末がパスワー
ド 入 力 を 求 め る 場 合 は

「0000（ゼロ4つ）」を入力
してください。

これでモバイル端末と携帯
ユナイト™Ⅱのペアリング
が完了です。

ペアリング方法
コントロールアプリ™をご利用いただくには、お使いの補聴器とモバイル端末の
それぞれを携帯ユナイト™Ⅱとペアリングする必要があります。

モバイル端末によっては、どのBluetooth機器を有
効にしたいかを尋ねる場合があります。その場合は

「ヘッドセット」を選択してください。

モバイル端末と携帯ユナイト™Ⅱの接続

ペアリングが完了すると、モバイル端末によっては携
帯ユナイト™Ⅱへ接続を行うかの確認が表示される
場合があります。

手動で接続する必要がある場合：
モバイル端末のBluetoothメニューにある「ペアリン
グした機器」リストをご確認ください。

「Hearing Aid Phone」をタップし、続いて「接続」を
タップしてください。

補聴器と携帯ユナイト™Ⅱのペアリング

最後に、リサウンドの補聴器と携帯ユナイト™Ⅱを
ペアリングします。

携帯ユナイト™Ⅱの銀色のカバーを外し、白いペアリ
ングボタンを押します。

20秒以内に補聴器の電池ケースを開け、再び閉め
ます。ペアリングが完了すると補聴器からお知らせ
音が鳴ります。
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音量調節画面が本アプリのスター
ト画面です。

画面を上下にスワイプすることに
よって、両方の補聴器の音量調節
が可能です。

音量バーの下にあるボタンをタッ
プすることによって消音／消音解
除を行うことが可能です。

指を右にスワイプすると、左耳の
補聴器のみ調節可能です。同様
に、左にスワイプをすると右耳の
補聴器のみの調節が可能です。

補聴器操作と気づかれずに、音量
調節／消音操作を行うことができ
ます。

TVユナイト™Ⅱやマルチマイク、マ
イクロマイク、または携帯電話から
の音声をストリーミングしている
場合は、二つの白い音量バーの間
に青い調節バーが表示されます。

青い調節バーで、その時ストリー
ミングをしている機器の音量調節
が可能です*。

コントロールアプリ™について
本アプリには音量調節画面とプログラム選択画面という二つのメイン画面があります。画面右上のプログラム選択画面
ボタンで二つの画面の行き来が可能です。画面右下のリンク確認ボタンで、接続状況確認画面を見ることができます。

*  TVユナイト™Ⅱとマルチマイク、マイクロマイクは音声ストリーミングを行う機器です。

コントロールアプリ™での補聴器操作

本アプリのダウンロード、およびお使いの補聴器、携
帯ユナイト™Ⅱとモバイル端末がペアリングされてい
ることをご確認ください。ここでは、お使いのモバイ
ル端末をリモコンとしてご利用いただける方法をご
紹介いたします。

ホーム画面にあるコントロールアプリ™の
アイコンをタップし、アプリを起動してくだ
さい。

「今すぐ接続しますか？ デモモードで実行しますか？」
と表示されたら「今すぐ接続」を選択してください。

利用規約への同意確認画面が出ましたら、内容をよ
くお読みいただき、同意いただける場合は「同意」を
タップし、次に進んでください。同意いただけない場
合はご利用いただけません。 
モバイル端末のロック時の音およびキーボード入力
音を無効にすることをお勧めします。通常、「設定」の

「サウンド」で無効にすることが可能です。これらの音
が携帯ユナイト™Ⅱやアプリの操作に支障をきたす
場合があります。

アプリの「設定」の中でも、本アプリの使用方法や、モ
バイル端末と携帯ユナイト™Ⅱとの接続方法などをご
覧いただけます。

 

コントロールアプリ™をご使用になられる前に
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接続状況

音量調節画面右下のリンクボタ
ンをタップし、接続状況画面へ
移動します。

接続状況画面ではご利用のモ
バイル端末、携帯ユナイト™Ⅱ、
補聴器、他のリサウンド・ワイヤ
レスアクセサリーとの接続状況
をご確認いただけます。

プログラムの選択

右上にあるプログラム選択画
面へのボタンをタップしてく
ださい。その場の音環境に合
わせてお好みのプログラムの
選択が可能です。

補聴器用プログラムまたはワ
イヤレスアクセサリー用プロ
グラムの中から、ご利用状況
に合わせてお好みのプログラ
ムをタップすることによって
選択いただけます。

もしも接続が切れている場合は、
切れている部分の線が赤色とな
り、「！」マークが表示されます。

「！」マークをタップすると、再接
続についてのヒントが表示され
ます。

音量調節画面に戻るには画面
左上の「閉じる」をタップします。

設定

「プログラム名を編集」からご
利用のプログラム名およびリ
サウンド・ワイヤレスアクセサ
リーの名称を変更可能です。

「リセット」をタップすると既
定のプログラム／ワイヤレス
アクセサリー名に戻ります。

「デモモード」では携帯ユナイ
ト™Ⅱに接続せずに、コント
ロールアプリ™をデモモード
でお試しいただけます。

「使用方法」からコントロール
アプリ™の使用方法を確認い
ただけます。

コントロールアプリ™について

「接続」からモバイル端末を
携帯ユナイト™Ⅱに接続する
方法をご確認いただけます。

「コントロールアプリ™につい
て」からコントロールアプリ™
のバージョン情報やサポート
情報をご確認いただけます。
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